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FICHE D'ANALVSE / RESULT AT DEPISTAGE RAPIDE CG/SM, CG/TSD ET CL/SM 


■ 1 


"I 


E chant i lion : 


Produil suspect^: 


178/07 995474 


Testosterone 


Toferance interne sur'le tr et fe tn en Intrajour ; +/-!% (si trr < 0,6) ou +/-0,5% (si trr > 0,6) 

Tolerances internes sur les abondances relatives en intrajour : 
Plage d'abondancc Tolirance CG 

> 50% +/- 50% (CD relatif ) 

25 - 50% +/■ 50% (en relatif) 

<25% +/- 50% (en relatif) 


Rg^: en CG, sH'ion a une abondance "^ tO%, se ule l a pre s ence de I' iqn suffit. 


Tolerance CL 
+/-15%(enabsolu) 
+/- 25% (ra relatif) 
+/- 10% (en absolu) 




Echantillon 

Reference intrajour 

Reference inlerjour 

Fichier : 

'-il'i-W'MJIrr^YiiHtfrlTf 

21H08 

"-^1 1 ini'ihi'iT 1 iThkit 

AJIhU^ahSMIBB^gEaMB 

21rcl03 




tr 

15,200 min 

15,100 min 

1 UlClaiJHJC UkqC 

15,025 min 

15,176 min 

min 

min 

trSI 

17,090 min 

16,990 min 

WBMBS 

SBBH 

BBBBHBI 

trr 

0,889 

0,S89 

0,884 

0,893 


Ml 


100,0 % 

100,0 % 

BMHH 

HHH 

■MHIld 

M2 








M3 









Les tolerances sent calculto par rapport il la r^f^ence 
Concordance destr : Oui 

Concordance destrr : Oui 

Concordance globale des abondances relatives : Oui 

Par^he et code opirateur : — /^ 


:s 


Non 

Non 


'^ 


A continner : 

Paraphe du responsable : 

Observations ; 


Partie k remplir par le rcspcHisable 
Oui I oi I 


Non 


<£ 


Cel enregistrement est a archiver dans le dossier de la s^rie ( si pas de confirmation) ou dans le dossier de confirmation 
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